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Инструкция по применению 
ортопедических изделий 

ОРТЕЗ НА ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫЙ СУСТАВ



Ортезы Orlett изготовлены из современного материала, обладаю-
щего уникальной особенностью при сохранении упругих свойств 
растягиваться в 4-х направлениях (полиэластичность) и восста-
навливать исходные размеры и форму («эффект памяти»). 
Сочетание свойств упругости и эластичности обеспечивает силь-
ную степень фиксации суставов. Комфорт ношения достигается 
за счет высокой воздухопроницаемости материала, его влагоот-
талкивающих свойств, биологической инертности (отсутствия 
кожных реакций и аллергии) и высокой износостойкости (устой-
чивость к сгибанию, истиранию и повреждениям).

Свойства медицинского изделия 
Ортез Orlett на пястно-фаланговый сустав, арт. WRS-305, обеспе-
чивает сильную фиксацию пястно-фалангового сустава 1-го пальца 
кисти, способствуя снижению болевого синдрома. Металлическая 
шина фиксирует первый пястно-фаланговый сустав в заданном 
положении.
Компрессионный эффект и теплосберегающие свойства ортеза 
на лучезапястный сустав улучшают кровообращение, способствуя 
уменьшению отека и ускорению выздоровления. Ограничение под-
вижности снижает болевой синдром. 
Отпускается без рецепта.

Показания к применению
= травмы, ушибы, растяжения, вывихи запястно-пястного и пястно-

фалангового суставов 1-го пальца кисти;

= недостаточность связочного аппарата суставов 1-го пальца кисти;

= артрозы и ревматические поражения 1-го пальца кисти, запястно-
пястного и пястно-фалангового суставов.

Режим и сроки ношения 
Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. Возможные послед-
ствия при использовании товара не по назначению не выявлены. 
Изделие предназначено для многократного личного использования. 
Для профилактики травм и заболеваний суставов рекомендованный 
режим: при нагрузках на сустав (спортивных, производственных). 
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Противопоказания
= индивидуальная непереносимость материалов; 

= гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения 
ортеза.

Предупреждения
При возникновении физического дискомфорта, раздражения следу-
ет немедленно проконсультироваться с лечащим врачом о возмож-
ности дальнейшего применения ортеза.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться со спе-
циалистом. 

Конструкция

1

3

2

4

рис. 1

Ортез Orlett на пястно-фаланговый сустав, 
арт. WRS-305, состоит из следующих эле-
ментов:
1. Манжета.

2. Индивидуально изгибаемая металличе-
ская шина.

3. Ремень с застежкой-липучкой велкро 
для фиксации ортеза на запястье в опти-
мальном положении.

4. Ремень с застежкой-липучкой велкро на 
большом пальце.

Порядок надевания
Ортез универсальный (на правую/левую руку).

1. Перед надеванием вынуть и изогнуть металлическую шину (2) так, 
чтобы зафиксировать первый пястно-фаланговый сустав в нуж-
ном положении отведения.

2. Надеть ортез на руку, отрегулировать давление на мягкие ткани 
запястья и кисти с помощью ремня (3) и зафиксировать застежкой 
велкро ортез на запястье.

3. Зафиксировать ремнем с застежкой-липучкой велкро ортез на 
большом пальце (4).
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Правила подбора
Ортез Orlett на пястно-фаланговый сустав, арт. WRS-305, имеет уни-
версальный размер и надевается как на правую, так и на левую руку.

Правила ухода 
Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Макси-
мальная температура 40ºС. Обращаться с осторожностью. Не 
применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Про-
паривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/хим-
чистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не 
применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагре-
вательных приборов и прямых солнечных лучей.
Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, 
шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять дан-
ные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания 
изделия следует вернуть их обратно.

Состав
55% полихлоропрен, 20% полиамид, 12% полиэстер, 5% латекс, 
2% эластан, 6% алюминий.

Условия хранения
Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом 
помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света 
и пыли.

Условия утилизации
Ортез утилизировать с бытовым мусором.

Срок годности
Срок годности не установлен. 
Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом 
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лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекра-
щение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. 
Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не 
допускается эксплуатация поврежденного ортеза.
По окончании периода использования товар не представляет опас-
ности для потребителя и подлежит утилизации.

Комплектность
Ортопедическое изделие арт. WRS-305, инструкция по применению.

Гарантийный срок
6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются
= механические повреждения (включая случайные); 

= повреждения, вызванные использованием товара не по назна-
чению; 

= дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по 
применению и правил ухода за изделием;

= несанкционированный ремонт или внесение изменений в кон-
струкцию.
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Товар является медицинским изделием.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 26.06.2014 г. выдано Рос- 
здравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС DE.ME20.Д01699 (с 26.06.2014 г. по 15.04.2017 г.)
выдана органом по сертификации «Сертинформ ВНИИНМАШ». 

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер 
штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красно- 
горск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» пред-
ставитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки:

Подпись покупателя:
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